INTEX Allergoset’- IgE Basic Screen

Kurzanleitung

(1) Testvorbereitung

Teststreifen  Blister
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INTEX Allergoset*

e Blisterkarte und Analysenprobe auf
Raumtemperatur bringen

® Blisterkarte aufreissen und Teststreifen entnehmen

e Blister aufschneiden

e Teststreifen und Patientenkarte beschriften

® Erster Waschschritt

e Alle Testreagenzien auf Raumtemperatur bringen

o Teststreifen 10 Minuten bei RT inkubieren

e Teststreifen mit Papiertuch leicht abtupfen

INTEX Diagnostika, Allergoset IgE Basic Screen, d, 06/08 SG

® Erste Immunreaktion

Serum

INTEX Allergoset ®

Blister Nr. 1 mit Serum (bzw. Heparinplasma) bis zur
Marke (1) aufflllen

Teststreifen eintauchen

Luftblasen durch Auf- und Abbewegen des Streifens
entfernen

Uber Nacht (16 - 24 Stunden) bei RT inkubieren

@ Zweite Immunreaktion
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Blister Nr. 2 mit "Conjugate IgE sp." bis zur
Marke (1) auffillen

Teststreifen eintauchen

Luftblasen durch Auf- und Abbewegen

des Streifens entfernen

1 Stunde bei RT inkubieren

ASPM110
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