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INTEX
®

 Drug Identification Test  
Istruzioni per l’uso 
Test rapdio per l’identificazione di tracce di droga 
 
 

1. Considerazioni generali e spiegazioni 

L’INTEX
® Drug Identification Test permette di testare sostanze solide, liquidi e polveri al fine di 

accertare la presenza di droghe. In soli 5 minuti otterrete un risultato univoco: saprete infatti se il 
campione contiene stupefacenti e quali. L’INTEX

® Drug Identification Test identifica le seguenti droghe: 
 
benzodiazepina, anfetamina, oppiacei (morfina, eroina, codeina), THC (cannabinoidi), cocaina e 
metadone. 
 
L’INTEX

® Drug Identification Test è un test rapido orientativo che consente un celere esame preliminare 
dei campioni sospetti. Esso non sostituisce l’analisi di laboratorio, che in caso di risultato positivo 
andrebbe sempre effettuata a titolo di conferma.  
Il test è destinato all’impiego da parte di personale appositamente formato, che deve attenersi alle 
presenti istruzioni per l’uso. 
 

2. Contenuto dell’imballaggio 

• 1 bastoncino per il prelievo del campione  
• 1 provetta contenente 1,0 ml di tampone di estrazione  
• 1 cassetta del test INTEX

® Drogentest Multi-6 in una bustina di plastica termosaldata, unitamente a 
una pipetta (l’essiccante non fa parte del test e va quindi buttato) 

• 1 foglietto d’istruzioni per l’uso  
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3. Preparazione dei campioni 

La preparazione dei campioni per l’INTEX
® Drug Identification Test è estremamente semplice e rapida 

da eseguire. 
Osservazione: per il test sono già sufficienti quantità minime della sostanza (polveri, pastiglie, tracce, 
liquidi). A seconda del tipo di campione, occorre procedere come descritto qui appresso. 
 
Sostanze solide e pastiglie 

• Inserire nella provetta con il tampone di estrazione un piccolo pezzo 
della sostanza solida o della pastiglia. 

• Schiacciare / sciogliere la sostanza solida o la pastiglia con il 
bastoncino di prelievo. 

• Premere il bastoncino di prelievo contro la parete della provetta. 
• Buttare il bastoncino di prelievo. 
• Richiudere la provetta. 
• Agitare energicamente la provetta. 
 
Polveri 

• Bagnare il bastoncino di prelievo intingendolo brevemente nella 
provetta con il tampone di estrazione. 

• Introdurre il bastoncino di prelievo nel campione da analizzare. 
• Immergere il bastoncino di prelievo nel tampone di estrazione. 
• Girare il bastoncino nella provetta e nel contempo premerlo contro la 

parete per mescolare il campione con il tampone di estrazione.  
• Buttare il bastoncino di prelievo. 
• Richiudere la provetta. 
 
 
 
Liquidi 

• Immergere il bastoncino di prelievo nel campione da analizzare. 
• Immergere il bastoncino di prelievo nel tampone di estrazione. 
• Girare il bastoncino nella provetta e nel contempo premerlo contro la 

parete per mescolare il campione con il tampone di estrazione. 
• Buttare il bastoncino di prelievo. 
• Richiudere la provetta. 
 
Tracce (p.es. sulle mani) 

• Bagnare il bastoncino di prelievo intingendolo brevemente nella 
provetta con il tampone di estrazione. 

• Passare energicamente alcune volte il bastoncino di prelievo sulla 
superficie da analizzare. 

• Immergere il bastoncino di prelievo nel tampone di estrazione. 
• Girare il bastoncino nella provetta e nel contempo premerlo contro la 

parete per mescolare il campione con il tampone di estrazione. 
• Buttare il bastoncino di prelievo. 
• Richiudere la provetta. 
 



4. Esecuzione del test 
1. Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate nel capitolo relativo 

alla preparazione dei campioni. 
2. IMPORTANTE: i campioni e/o le cassette conservati in frigorifero 

vanno portati a temperatura ambiente prima di iniziare il test. 
3. Togliere la cassetta dalla bustina di plastica soltanto 

immediatamente prima di eseguire il test (portarla a temperatura 
ambiente prima di aprirla per evitare la condensazione di umidità 
sulle strisce di membrana). 

4. Contrassegnare la cassetta del test e appoggiarla su una base 
piana.  

5. Togliere dall’imballaggio la pipetta contagocce monouso. Immergere 
la punta della pipetta nella provetta, aspirare il campione senza bolle 
d’aria fino al segno (circa 0,2 ml) e inserirlo in tutti e tre i fori della 
cassetta. 

6. Leggere il risultato del test 5 – 8 minuti dopo aver inserito il 
campione. Decorsi 8 minuti, il test non è più attendibile in quanto 
dopo un periodo di incubazione più lungo può cambiare l’intensità 
delle linee colorate oppure possono apparire nuove linee colorate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretazione dei risultati 
 
Negativo: nella prima striscia dovrebbero apparire quattro linee rosse, nella 
seconda tre e nella terza due. Le linee nella zona di test (1 – 6) sono le linee 
delle droghe, quelle nella zona di controllo (C) sono le linee di controllo. Queste 
ultime indicano se il test è stato eseguito correttamente.  
 
Le linee delle droghe possono essere più tenui o più intense di quelle di 
controllo. Ogni linea rossa nella zona di test, per quanto tenue, va considerata 
negativamente. 
Inoltre, le diverse linee delle droghe possono divergere fortemente le une dalle 
altre, anche per i campioni negativi. 
 
Positivo: in ciascuna delle tre strisce appare almeno una linea, ossia quella 
nella zona di controllo (C). La mancata comparsa di una o più linee delle 
droghe (1 - 6) indica un risultato positivo alla(e) rispettiva(e) sostanza(e) 
stupefacente(i). 
 
Non valido: se non appare alcuna linea colorata, né nella zona di controllo (C) 
né in quella di test (1 – 6), il test non è valido. Esso non può mai essere 
considerato positivo prima della comparsa della linea di controllo. Qualora nella 
zona di controllo (C) non dovesse apparire alcuna linea, occorrerà ripetere il 
test con un nuovo campione e una nuova cassetta. 
 
Osservazione: una linea di test estremamente tenue indica che la 
concentrazione della droga nel campione si situa vicino al limite di rilevabilità 
(concentrazione cut-off). In tal caso occorrerebbe nuovamente sottoporre il 
campione al test oppure confermare il risultato con un metodo più sensibile 
prima di considerarlo positivo. 
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6. Limiti dell’INTEX® Drug Identification Test 
 
• Un risultato positivo indica soltanto la presenza di una droga, ma non fornisce informazioni sulla sua 

concentrazione. 
 

• È possibile che errori di carattere tecnico o procedurale nonché sostanze e fattori non elencati qui 
appresso interferiscano con il test e diano risultati errati. 

 

7. Caratteristiche del test 

 
A. Limiti di rilevabilità secondo il NIDA (National Institute on Drug Abuse) 
 
Parametro  Sostanza rilevata Limite di rilevabilità 

(ng/ml) 

AMP Anfetamina 1000 
BZO Benzodiazepine (Oxazepam) 300 
COC Benzoilecgonina 300 
MTD Metadone 300 
OPI Oppiacei (morfina, eroina, codeina) 300 
THC 11-nor-∆9- tetraidrocannabinolo-9- acido carbossilico 50 
 
B. Specificità 
La specificità dell’INTEX

® Drug Identification Test è stata testata con diverse droghe, loro metaboliti e 
altre sostanze frequentemente rinvenute. 
Le seguenti sostanze, strutturalmente affini, danno un risultato positivo se la loro concentrazione nei 
campioni sottoposti al test è pari o superiore a quella indicata nella tabella sottostante.   
 

Sostanza Concentrazione (ng/ml) 

Amphetamin  
d-Amphetamin 1'000 
l-Amphetamin 10’000 
(+/-)3,4-Methylenedioxy- 
amphetamin (MDA) 5'000 
Pentermin 1'000 
Tyramin 75'000 

Benzodiazepine  
Oxazepam 300 
Alprazolam 150 
Bromazepam 800 
Chlordiazepoxid 300 
Clobazam 200 
Clonazepam 25'000 
Clorazepam 100 
Delorazepam 6'000 
Diazepam 150 
Estazolam 300 
Flunitrazepam 1'000 
Flurazepam 300 
Lorazepam 1'500 
Lormetazepam 1'000 
Medazepam 2'000 
Nitrozepam 1'000 
Nordiazepam 100 
Prazepam 1'000 
Temazepam 150 
Triazolam 1'500 

Sostanza Concentrazione (ng/ml) 

Kokain  
Benzoylecgonin 300 
Kokain 300 
Methadon 
Methadon 300 
Doxylamin 50'000 
2-Ethyliden-1,5-dimethyl-3,3- 
diphenylpyrolidin 50’000 
Methadol 25,000 
Opiate  
Morphin 300 
Kodein 300 
Ethylmorphin 300 
Hydrocodon 5'000 
Hydromorphon 5'000 
Meperidin 30’000 
Morphin-3-glucuronid 1'000 
Thebain 30'000 
THC (Cannabinoids) 
1111-nor-∆9-Tetrahydrocannabinol-9- 
Carbonsäure 50 
1111-nor-∆8-Tetrahydrocannabinol-9- 
carbonsäure 50 
11-Hydroxy-∆9-tetrahydrocannabinol 2’500 
∆8- Tetrahydrocannabinol 7’500 
∆9-Tetrahydrocannabinol 10’000 
Cannabinol 10’000 
Cannabidiol 100’000 



In concentrazioni fino a 100 µg/ml, le seguenti sostanze non hanno presentato reazioni 
crociate: 
 

Acetaminophen 
(4-Acetamidophenol;APAP; N-Acetyl-
p-aminophenol) 
Aceton 
Albumin 
Amoxacin 
Ampicillin 
Aspartame (Asp-Phe Methyl Ester) 
Aspirin (Acetylsalicylic Acid) 
Atropine 
Baclofen 
Benzocain (Ethyl p-Aminobenzoate) 
Benzofibrat 
Bilirubin 
Carbamat 
Carbamazepin 
Carlsoprodol 
(+)-Chlorpheniramin 
(+/-)-Chlorpheniramin 
Chlorpromazin 
Chlorprotixen 
Chlorthalidon 
Clofibrat 
Creatin 
Creatinin 
f-Cyclodextrin 
Cyproheptadin 
Dantrolen 
Dexamethason 
Dexbrompheniramin  
(+)-Brompheniramine 
Dextromethorphan 
4-Dimethylaminoantipyrin 
Diphenhydramin 

5,5-Diphenylhydantoin 
Dopamin 
(3-Hydroxytyramin) 
Ecgonin 
Ecgoninmethylester 
(+)-ψ-Ephedrin 
(-)-ψ-Ephedrin 
(+)-Epinephrin 
Erythromycin 
Ethanol 
Fenofibrat 
Fentanyl 
Fluoxalin 
Gemfibrozil 
Glucose 
Guaiacolglycerylether 
DL-Homatropine-Hämoglobin 
Hämoglobin 
Hydrochlorothiazid 
Ibuprofen 
(+/-)-Isoproterenol 
Ketamin 
Koffein 
Lidocain 
Maprotilin 
Methanol 
2-IN-Morpholinolethan-saltonsäure 
Metahqualon 
(1R,2S)-(-)-N-Methylephedrin 
Methylphenidat 
Naltrexon 
Naphtylessigsäure 
(+)-Naproxen ([S]-6-Methoxy-α-
methyl-2-naphthalene-aceticsäure) 

(-)-Nikotin 
Nikotinsäure 
Noscapine Hydrochlorid 
Natriumchlorid 
(+/-)-Norephedrin ([+/-])Phenyl-
propanolamin) 
Orphenadrin 
Oxalsäure 
Pentazocin 
Penicillin-G (Benzylpenicillin) 
Phenothiazin 
(Thiopiphenylamin) 
Phenelzin 
Pheniramin 
l-Phenylephrin 
Primidon 
Procain 
Promethazin 
2-Propylantanoinsäure 
Pseudoephedrin 
d-Propoxyphen 
Quinidin 
Quinin 
Riboflavin 
Salicylsäure 
Sulindac 
Tenocylidin 
Theophyllin 
Thioridazin 
ds-Thiothixen 
D(+)-Trehalose 
Trifluoperazin 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure) 

 
 

8. Conservazione 

L’INTEX
® Drug Identification Test può essere conservato a temperatura ambiente (2 – 30 °C). A 

tali condizioni i componenti del test non aperti sono stabili fino alla data di scadenza stampata 
sull’imballaggio. 
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9. Altri test antidroga INTEX® 
 
Designazione Droga (droghe) rilevata(e) Numero del 

prodotto 
 
Amphetamin Amphetamin DKAMP-10 
Barbiturate Barbiturate DKBAR-10 
Benzodiazepine Benzodiazepine DKBZO-10 
Buprenorphin Buprenorphin DKBUP-10 
Cocain Cocain DKCOC-10 
Methadon Methadon DKMTD-10 
Methamphetamin Methamphetamin DKMAMP-10 
Opiate Opiate (Codein, Heroin, Morphin)  DKOPI-10 
THC THC (Cannabinoide, Marihuana) DKTHC-10 
Trizyklische Antidepressiva Trizyklische Antidepressiva DKTCA-10 
Ecstasy Ecstasy DKMDMA-10 
 
Drug Screen Card 3 OPI/COC/THC   DDSC3-10 
Drug Screen Card 4 OPI/THC/BZO/MTD  DDSC4-10 
Drug Screen Card 5-A AMP/COC/M-AMP/OPI/THC  DDSC5A-10 
Drogentest Multi 5-A AMP/COC/M-AMP/OPI/THC DKM5A-10 
Drug Screen Card 5-B AMP/BZO/COC/MTD/OPI DDSC5B-10 
Drug Screen Card 5-C AMP/BZO/COC/OPI/THC DDSC5C-10 
Drug Screen Card 5-D BZO/COC/MTD/OPI/THC DDSC5D-10 
Drug Screen Card 6 AMP/BZO/COC/MTD/OPI/THC DDSC6-10 
Drogentest Multi-6 AMP/BZO/COC/MTD/OPI/THC TQMT610 
 
10. Simbolos 
 

 Numero del prodotto  Solo monouso 

 Numero di lotto  Data di scadenza 

 Temperatura di conservazione  Contenuto 

 Istruzioni per l’uso   

 

  INTEX
®

 Drug Identification 
Test 

1 cassetta del test IDIT1001 

 10 cassettas del test IDIT1010 
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