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 Drug Identification Test  
Mode d’emploi 

Test rapide pour l’identification de traces de stupéfiants 

 

1. Vue d’ensemble et commentaires: 

 
L’INTEX® Drug Identification Test (IDIT) vous permet de détérminer la présence de stupéfiants sur des 
corps solides, dans les liquides, des poudres et de la poussière. En 5 minutes un résultat indubitable 
vous informe si oui ou non des stupéfiants sont presents dans l’échantillon. 
L’IDIT permet d’identifier les substances suivantes: 
 
Benzodiazépine, Amphétamine, Opiacés (Morphine, Héroine, Codéine), THC (Cannabinoïdes), 
Cocaïne, Méthadone 
 
L’IDIT est un test rapide (screening) pour rendre possible un examen préalable d’échantillons suspects. 
L’IDIT ne remplace pas l’analyse du labo. C’est elle – en cas d’un résultat positif – qui doit être prise en 
considération. 
L’exécution de l’IDIT nécessite des spécialistes de labo et exige l’observation stricte de mode 
d’emploi. 
 
 

2. Contenu de l’emballage: 

• 1 bâtonnet pour la récolte de l’échantillon 
• 1 tube rempli avec le réactif d’extraction 
• 1 cassette IDIT Multi-6 dans l’emballage scellé avec pipette. Le déshydratant ne concerne en rien le 

test – prière de l’éliminer. 
• Mode d’emploi 
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3. Prélèvement: 

 

Le prélèvement pour l’IDIT est très simple et rapide. 
Remarque: Une quantité insignifiante d’échantillons (pourre, cachets, liquids, poussière) suffit pour ce 
test. Selon l’échantillon disponible, procédez de la manière suivante: 
 
 
 
Corps solides, cachets (comprimés) 

• Glisser un petit morceau de l’échantillon dans le tube. 
• Ecraser l’échantillon à l’aide du bâtonnet. 
• Presser le bâtonnet contre la paroi du tube. 
• Eliminer le bâtonnet. 
• Refermer le tube. 
• Secouer vigoureusement le tube. 
 
 
 
Poudre 

• Tremper brièvement le bâtonnet dans le réactif d’extraction. 
• Plonger / tremper le bâtonnet dans l’échantillons à examiner. 
• Plonger le bâtonnet dans le réactif d’extraction.  
• Tourner et presser en même temps le bâtonnet contre la paroi du  

tibe pour bien mélanger l’échantillon avec le réactif.  
• Eliminer le bâtonnet. 
• Refermer le tube. 
 
 
 
Liquides 

• Tremper le bâtonnet dans le liquide (échantillon). 
• Glisser le bâtonnet dans le réactif d’extraction. 
• Tourner et presser en même temps le bâtonnet contre la paroi du 

tube pour bien mélanger. 
• Eliminer le bâtonnet. 
• Refermer le tube. 
 
 
 
Poussière / Traces (par exemple sur les mains) 

• Tremper brièvement le bâtonnet dans le réactif d’extraction. 
• Frotter le bâtonnet plusieures fois sur la surface de l’échantillon. 
• Plonger le bâtonnet dans le réactif d’extraction. 
• Tourner et presser en même temps le bâtonnet contre la paroi du 

tube pour bien mélanger. 
• Eliminer le bâtonnet. 
• Refermer le tube. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Procédure du test: 

1. Voir paragraphe 3. 
2. IMPORTANT: Les échantillons et / ou cassettes de test ayant été 

réfrigérés devront être amenés à temperature ambiante avant 
l’exécution du test, pour éviter la condensation d’eau sur la 
membrane. 

3. Retirer la cassette de son emballage immédiatement avant 
l’exécution.  

4. Inscrire les coordonnées et la date sur la cassette, posez-la sur une 
surface plane.  

5. Retirer la pipette (usage unique) de l’emballage et plongez la pointe 
dans le tube avec l’échantillon. Aspirer l’échantillon sans bulles d’air 
jusqu’à la graduation (ca. 0,2 ml) et pipeter l’échantillon dans les trois 
ouvertures en bas de la cassette. 

6. Lire le résultat après 5 à 8 minutes. Ne pas lire au-delà de 8 
minutes. Les lignes colorées peuvent s’altérer après une incubation 
prolongée et des nouvelles lignes peuvent apparaître. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interprétation des résultats: 
 
Negatif: 4 lignes rougeâtres apparaissent dans la première fenêtre, 3 lignes 
rougeâtres apparaissent dans la deuxième fenêtre, 2 rougeâtres apparaissent 
dans la troisième fenêtre. Les lignes 1 à 6 indiquent la / les stupéfiants, les 
lignes “C” sont les lignes de contrôle. Celles-ci confirment l’exécution correcte 
du test. 
 
 
Par ailleures, les lignes peuvent être différentes dans leur couleur même si le 
résultat est negatif. 
 
 
Positif: L’apparition d’une ligne dans les 3 fenêtres à la hauteur de “C” la non-
appariton d’une ou plusieures lignes dans les lignes idiquant les stupéfiants  
(1 – 6) démontre un résultat positif de la substance correspondante. 
 
 
 
 
 
Non valable: Aucune ligne n’est apparue dans les fenêtres “C” ni dans les 
fenêtres 1 à 6. Le test n’est pas valuable. 
Ne déclarez en aucun cas le test comme étant positif AVANT l’apparition de la 
ligne de contrôle “C”. 
Attention: Une ligne (1 – 6) de test très faible signifie que la concentration de 
drogue est proche de la limite de détection (cut-off). Dans ce cas, il est 
recommandé de confirmer (refaire) le test avant d’interpréter le résultat comme 
positif. 
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6. Limites de l’INTEX® Drug Identification Test: 
 
• Un résultat positif indique uniquement la présence d’une drogue – mais pas sa concentration. 

 
• Des manoeuvres ou procédés incorrents, des substances ou éléments non enumérés par la suite, 

sont susceptibles d’interactions et de fournir de faux résultats. 
 

7. Propriétés du test: 

 
A. Norme de la NIDA (National Institute on Drug Abuse): 
 
Drogue Drogue / métabolite Limite de détection / 

Concentration (ng/ml) 

AMP Amphetamin 1000 
BZO Benzodiazepine (Oxazepam) 300 
COC Benzoylecgonin 300 
MTD Methadon 300 
OPI Opiate (Morphin, Heroin, Kodein) 300 
THC 11-nor-∆9- Tetrahydrocannabinol-9- carbonsäure 50 
 
B. Spécificité: 
En ajoutant différentes drogues, leurs métabolites et d’autres substances, l’INTEX® Drug Identification 
Test a été testé pour démontrer sa spécificité. 
Des substances ayant une affinité structurelle donnent un résultat positif, si la concentration est égale 
ou plus élevée que: 
 
 
 

substance concentration (ng/ml) 

Amphetamin  
d-Amphetamin 1'000 
l-Amphetamin 10’000 
(+/-)3,4-Methylenedioxy- 
amphetamin (MDA) 5'000 
Pentermin 1'000 
Tyramin 75'000 

Benzodiazepine  
Oxazepam 300 
Alprazolam 150 
Bromazepam 800 
Chlordiazepoxid 300 
Clobazam 200 
Clonazepam 25'000 
Clorazepam 100 
Delorazepam 6'000 
Diazepam 150 
Estazolam 300 
Flunitrazepam 1'000 
Flurazepam 300 
Lorazepam 1'500 
Lormetazepam 1'000 
Medazepam 2'000 
Nitrozepam 1'000 
Nordiazepam 100 
Prazepam 1'000 
Temazepam 150 
Triazolam 1'500 

substance concentration (ng/ml) 

Kokain  
Benzoylecgonin 300 
Kokain 300 
Methadon 
Methadon 300 
Doxylamin 50'000 
2-Ethyliden-1,5-dimethyl-3,3- 
diphenylpyrolidin 50’000 
Methadol 25,000 
Opiate  
Morphin 300 
Kodein 300 
Ethylmorphin 300 
Hydrocodon 5'000 
Hydromorphon 5'000 
Meperidin 30’000 
Morphin-3-glucuronid 1'000 
Thebain 30'000 
THC (Cannabinoids) 
1111-nor-∆9-Tetrahydrocannabinol-9- 
Carbonsäure 50 
1111-nor-∆8-Tetrahydrocannabinol-9- 
carbonsäure 50 
11-Hydroxy-∆9-tetrahydrocannabinol 2’500 
∆8- Tetrahydrocannabinol 7’500 
∆9-Tetrahydrocannabinol 10’000 
Cannabinol 10’000 
Cannabidiol 100’000 



Les substances suivantes avec une concentration de 100 µg/ml n’ont pas donné de réactions 
croisées. 

 
Acetaminophen 
(4-Acetamidophenol;APAP; N-Acetyl-
p-aminophenol) 
Aceton 
Albumin 
Amoxacin 
Ampicillin 
Aspartame (Asp-Phe Methyl Ester) 
Aspirin (Acetylsalicylic Acid) 
Atropine 
Baclofen 
Benzocain (Ethyl p-Aminobenzoate) 
Benzofibrat 
Bilirubin 
Carbamat 
Carbamazepin 
Carlsoprodol 
(+)-Chlorpheniramin 
(+/-)-Chlorpheniramin 
Chlorpromazin 
Chlorprotixen 
Chlorthalidon 
Clofibrat 
Creatin 
Creatinin 
f-Cyclodextrin 
Cyproheptadin 
Dantrolen 
Dexamethason 
Dexbrompheniramin  
(+)-Brompheniramine 
Dextromethorphan 
4-Dimethylaminoantipyrin 
Diphenhydramin 

5,5-Diphenylhydantoin 
Dopamin 
(3-Hydroxytyramin) 
Ecgonin 
Ecgoninmethylester 
(+)-ψ-Ephedrin 
(-)-ψ-Ephedrin 
(+)-Epinephrin 
Erythromycin 
Ethanol 
Fenofibrat 
Fentanyl 
Fluoxalin 
Gemfibrozil 
Glucose 
Guaiacolglycerylether 
DL-Homatropine-Hämoglobin 
Hämoglobin 
Hydrochlorothiazid 
Ibuprofen 
(+/-)-Isoproterenol 
Ketamin 
Koffein 
Lidocain 
Maprotilin 
Methanol 
2-IN-Morpholinolethan-saltonsäure 
Metahqualon 
(1R,2S)-(-)-N-Methylephedrin 
Methylphenidat 
Naltrexon 
Naphtylessigsäure 
(+)-Naproxen ([S]-6-Methoxy-α-
methyl-2-naphthalene-aceticsäure) 

(-)-Nikotin 
Nikotinsäure 
Noscapine Hydrochlorid 
Natriumchlorid 
(+/-)-Norephedrin ([+/-])Phenyl-
propanolamin) 
Orphenadrin 
Oxalsäure 
Pentazocin 
Penicillin-G (Benzylpenicillin) 
Phenothiazin 
(Thiopiphenylamin) 
Phenelzin 
Pheniramin 
l-Phenylephrin 
Primidon 
Procain 
Promethazin 
2-Propylantanoinsäure 
Pseudoephedrin 
d-Propoxyphen 
Quinidin 
Quinin 
Riboflavin 
Salicylsäure 
Sulindac 
Tenocylidin 
Theophyllin 
Thioridazin 
ds-Thiothixen 
D(+)-Trehalose 
Trifluoperazin 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure) 

 
 

8. Stockage: 
A température ambiante (+2°C – +30°C). L’emballage non ouvert garantit une qualité stable du 
contenu jusqu’à la date de péremption.  
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9. Autres tests pour l’identification de stupéfiants: 
 
dénomination stupéfiant testé No d’article 
 
Amphetamin Amphetamin DKAMP-10 
Barbiturate Barbiturate DKBAR-10 
Benzodiazepine Benzodiazepine DKBZO-10 
Buprenorphin Buprenorphin DKBUP-10 
Cocain Cocain DKCOC-10 
Methadon Methadon DKMTD-10 
Methamphetamin Methamphetamin DKMAMP-10 
Opiate Opiate (Codein, Heroin, Morphin)  DKOPI-10 
THC THC (Cannabinoide, Marihuana) DKTHC-10 
Trizyklische Antidepressiva Trizyklische Antidepressiva DKTCA-10 
Ecstasy Ecstasy DKMDMA-10 
 
Drug Screen Card 3 OPI/COC/THC   DDSC3-10 
Drug Screen Card 4 OPI/THC/BZO/MTD  DDSC4-10 
Drug Screen Card 5-A AMP/COC/M-AMP/OPI/THC  DDSC5A-10 
Drogentest Multi 5-A AMP/COC/M-AMP/OPI/THC DKM5A-10 
Drug Screen Card 5-B AMP/BZO/COC/MTD/OPI DDSC5B-10 
Drug Screen Card 5-C AMP/BZO/COC/OPI/THC DDSC5C-10 
Drug Screen Card 5-D BZO/COC/MTD/OPI/THC DDSC5D-10 
Drug Screen Card 6 AMP/BZO/COC/MTD/OPI/THC DDSC6-10 
Drogentest Multi-6 AMP/BZO/COC/MTD/OPI/THC TQMT610 
 
 
10. Symboles: 
 

 No d’article  usage unique / once 

 No LOT  date de péremption 

 stockage  contenu 

 mode d’emploi   

 

  INTEX®

 Drug Identification 
Test 

1 cassette IDIT1001 

 10 cassettes IDIT1010 
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